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دستورالعمل استفاده از دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار 
هدف: نحوه استفاده و نگهدای دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار
عملکرد: این دستگاه جهت انجام سانتریفیوژ در حجم حداکثر50 میلی لیتر.
مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال به ایشان گزارش گردد.
روش کار:
-1 دستگاه را به برق زده و از طریق کلیدی که در بخش کناری دستگاه هست آن را روشن میکنیم
2. کلید سمت راست دستگاه را فشار می دهیم تا درب دستگاه باز شود
3. بر اساس سایز لوله روتور مناسب را در دستگاه قرار می دهیم 
4. نمونه ها به طوری که روبروی هم باشند و تعادل دستگاه حفظ شود را در داخل دستگاه قرا داده و درب دستگاه را با فشار دست می بندیم.
5. در مرحله بعد با استفاده از پیچ های چرخان زمان، سرعت چرخش دستگاه و دما را تعیین می کنیم
6. با فشار بر روی کلید سمت راست دستگاه  شروع به کار خواهد نمود.. پس از اتمام برنامه تعریف شده برای دستگاه، خود بخود خاموش خواهد شد.
7. اگر بنا به هر دلیلی قبل از اتمام برنامه دستگاه قصد خاموش کردن آن را دارید میتوانید از کلید Stop   استفاده کنید.
6. پس از اتمام درب دستگاه را بسته ان را خاموش نموده و از برق می کشیم.
ایمنی و توصیه:
[bookmark: _GoBack]اگر هنگام کار با دستگاه لرزش یا صدای نامعمول مشاهده و شنیده شد دستگاه را به سرعت خاموش کنید.
نگهداری و مراقبت
درب دستگاه همیشه باید بسته باشد.
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