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تانک ازت 35 لیتری YDS
 عملکرد: 
هدف: نحوه استفاده و نگهداری تانک ازت
عملکرد: این دستگاه جهت نگهداری نمونه های بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرد.
مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال به ایشان گزارش گردد.
روش کار:
1. درب اولیه و سپس درب یونولیتی تانک را باز کرده وکنیستر با شماره مورد نطر را بیرون می آوریم.
2. با دستکش و در کامل احتیاط نمونه را خارج می کنیم.
3. کنیستر را به سر جای خود منتقل کرده درب های دستگاه را  به ترتیب می بندیم.

ایمنی و توصیه:
هرگز بدون دستکش کار نشود چون احتمال خطر جدی برای پوست وجود دارد.
[bookmark: _GoBack]نگهداری و مراقبت:
پس از استفاده از تانک سریعا درب آن بسته شود.
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