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دستورالعمل استفاده از دستگاه Power supply
هدف: نحوه استفاده و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه سانتPower supply 
عملکرد: جهت اعمال ولتاژ و جریان های مختلف
مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال به ایشان گزارش گردد.
روش کار:
1. . سیم های رابط را به پاور سوپلای و تانک الکتروفورزمتصل می کنیم.
2. [bookmark: _GoBack]دستگاه را به برق زده و از طریق کلید ON/OFF  آن را روشن می کنیم.
3. با کلید   V میزان ولتاژ و با کلید A  میزان شدت جریان را تنظیم می کنیم.
ایمنی و توصیه:
توصیه می شود برای تانک کوچک ولتاژ کمتر از 250 ولت و جریان کمتر از 250 میلی آمپراستفاده شود.پس از اتمام کارحتما بافر تانک را خالی نموده و با آب مقطر شستشو دهید.
نگهداری و مراقبت
در هنگام اعمال ولتاژهای بالادر کنار دستگاه منتظر بمانید تا آزمایش مورد نظر تمام شود.
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